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Endoskopi Teleskop

Teknik Servis (Parca Dahil Bakim Onarim) Hizmeti Ahom
1.Giris :
1.1.Bu Teknik Sartname Ankara Il Saglk Miidirligiine bagh olarak faaliyet gosteren Ankara $ehir
Hastanesi envanterine kayith Ek-1 de listelenen Tibbi Cihazlann Parga dahil balam onanm hizmet alum
isi icin diizenlenmistir.

2.Genel Sartar:

2.1.Cihaz ve cihazlarn (bundan béyle sistem olarak anilacaktir.)sistemin tiimiiniin ve/veya bir par¢asimn
teknik prospektiislerinde belirtilen performans veya fonksiyonlardan bir veya birkacinn kismen veya
tamamen yerine getirememesi durumunda;sistemin performans ve fonksiyonlarmin gereken diizeye
gelmesi icin firmanin yapacag,gerektiinde parca degistirerek aksakhigin giderilmesi (yedek parca dahil)
mevcut periyodik servis ayar ve bakim islerini bu sozlegsmede belirtilen siire igerisinde ifa etmeyi taahhiit
edecektir.

2.2.Bakim onanmi yapilacak olan sistemleri Ek-1 de listelenmigtir. Listede marka ,model ve seri
numaralart bulunan cihazlann hasarsiz ve sorunsuz ¢abigir durumda cldugu kabul edilerek bu sézlesme
imzalanacaktr. Bunun igin yiiklenici teklif verecegi cihazlan onceden gorebilecek ve durumlarmna gore
teklifini sunacaktir.

2.3.Belirtilen cihazlarm kontrolii yapilmadan bakim listesine alnmayacakur. {lgili cihazlarn kontroliiniin
yapilabilmesi icin idare gereken sartlart saglayacaktr.

2.4.Belirtilen cihazlann tiim bakim ve onarim iglemleri saglik tesisi icerisinde gerceklestirilecek olup firma
biinyesinde miidahale gerekmesi halinde depo onay: ile emanet gikig fisi diizenlenerek teslim alabilecektir.
2.5.Hastane Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi'nden tesim alinmayan ve hizmet sonrast teslim
edilmeyen cihazlar igin servis hizmeti kabul edilmeyecektir.

2.6.Tiim cihazlar sozlesme uhdesinde kalan isteklinin sorumlulugunda olacaktir,

3.Balam:

3.1.Yiiklenici tarafindan idarenin yazily veya stzlii bir istegi olmas: aranmaksizin ve beklenmeksizin
belirtilen dénem takvime uygun olarak belirtilen tiim cihazlara ve sistemlere yapilacaktix. Yiiklenici yaptiga
her bakim igin bakimi yapan sorumlu kiginin adi soyady, temsil ettigi firma, firmadaki konumu, unvam ve
bakim tarihi baglayis ve bitis saatlerini gésteren Klinik Mithendislik Birimi tarafindan onaylanmug teknik
servis raporu hazirlayacakuor. Tutulan rapor Klinik Miihendislik Biriminin ve idareye onaylatildiktan sonra
birer kopyasini Klinik Miihendislik Birimine teslim edilecektir. Yiiklenici hangi dénemde koruyucu bakirm
yapacagim idareye bildirecektir.

4. Koruyucu Bakim

4.1.Yiiklenici tarafindan sistemlerin yapismma uygun olarak oOnceden belirlenmis araliklarla yapilan
temizleyici, koruyucu ve diizeltici nitelikte, sistemlerde meydana gelebilecek olan arizalan 6nlemek,
sistem performansini arttirmak, anza olasilifim azaltmak, sistemin omriinii uzatmak ve etkin ¢alismasim
saglamak amactyla yapilan kontroldiir.

5.0narmm (Ariza Bakim):

5.1.Sistemlerin tiimiiniin ve/veya bir parcasimn teknik prospektiislerde belirtilen performans veya
fonksiyonlarndan bir veya birkagim kismen veya tamamen yerine getirememesi durumunda ve/veya bir
hatamn veya eksikligin ortaya gikmasi durumunda, sistemlerin performans ve fonksiyonlarmin olmasi
gereken ve istenen diizeye gelmesi icin firmanmin yapacafy ve gerektifinde parca degigtirmeyi(monte
etmeyi) ve tamamlamayi, yazihm ve donanmmin giincellenmesini kapsayan, sistemlerin tam fonksiyonlu
¢ahgir hale gelmesi i¢in gereken iglemdir.

6.Koruyucu Balam Smrasinda Yapilacaklar:
6.1.Yiiklenicinin yetkili personeli koruyucu bakim sirasinda agagidaki islemleri yapacaktir.

6.2.Sisteme bagh ¢ahsir durumdaki tiim skoplarin varsa hava-su kanallanndaki nkamkhgin giderilmesi,
6.3.Skoplann gériintii renk ayarlanmn diizenlenmesi,

6.4.Kamera camlarimn ve 151k fiberi camlarinin temizlenmesi,

6.5.Hava kagag kontroli,

6.6.Prosesdrlerin ringlerinin, xenon ve halogen lambalanmm kontrold,

6.7.Hava su tanklarmn kontroli,

6.8.Sisteme bagh kablolann kontrolii varsa arizalarin giderilmesi,
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6.9.Goriintii aktarmm sistemlerinin kontrolii varsa anzalarin giderilmesi.

7.Yedek Parca:

7.1.Sistemlerde arizamn giderilmesi, performansm arttirilmas, tam kapasite ¢ahismasi igin degistirilmesi
gereken her tiirlii parcay: ifade eder. Onarim igin gerekli olan yedek parcalarn iicretsiz temini ve ticretsiz
montaj: her durumda firma tarafindan yapilacaktir.

8.Yiiklenicinin Yiikiimlalikleri:

8.1.Anza durumunda periyodik bakimlann diginda ek olarak bakim gerektifinde firma sistemlerin timi
veya bir béliimii igin bakim iglemleri ek ticret talep etmeksizin yerine getirmekle yiikiimlidiir. Yitklenici
ilgili anzamn Klinik Miihendislik Biriminin ohayiu almadan arnzaya miidahele edemez.

8.2.Yiiklenici Sistemin iyi durumda bulundurularak iglevini yerine getirecek bicimde gahgmasin
saglayacakur,

8.3.Yiiklenici Sisternin bakim iglerini nitelikli personele yaptiracakur.

8.4.1dare firmadan sozlesme siiresi icerisinde herhangi bir zamanda yeterli gérmedigi personelin
degistirilmesini veya sayilanun artirilmasin isteyebilir. Bu durumda idareden ek ficret talep etmeden bu
talebin yerine getirmesini saglayacaktr.

8.5.Yiiklenici sistemin bu stzlegsmede 3 er aylik periyotlarda periyodik bakimlarim yapacaktr.
8.6.Yiiklenici her tiirli miidahaleyi yiiklenici tarafindan hazirlanan teknik servis raporu ile idareye
bildirecektir.

8.7.Yiiklenici bakim anlagmasi siiresi icerisinde yapngi ve yapacagl tiim parca degisimlerinden,
tamiratlardan, periyodik ve ara bakimlardan herhangi bir ek {icret talep etmeyecektir.

8.8.Yiiklenici sistem anzasi idare tarafindan bildirilmesi halinde en geg 1 is giinii igerisinde anzaya
miidahale edecektir.

8.9.Yiiklenici yedek parca gereken durumlarda en ge¢ 7 giin igerisinde sistemin arizasmi giderecek ve
calisir durumda teslim edecektir. Arizah cihaz onarim siiresi 7 giinii gegen cihazlar igin 7 giin igerisinde
tamir edilmemis ise hizmette aksakliklara sebebiyet vermemek adina, arizali sistem yerine aym dzellikleri
igeren muadil bir sistem teshim edecektir,

8.10.Yiiklenici yedek parca gerektirmeyen durumlarda en geg 3 giin igerisinde sistemin arizasim giderecek
ve sistemni ¢alisir durumda teslim edecektir.

8.11.Yiiklenici olasi sistemn anzalarimn giderilebilmesi igin gerekli olan yedek parcalan temin etmek ve
hazir bulundurmakla yiikimltidiir.

8.12.Calisma siiresi(uptime) oram idare tarafindan 3 aylik periyotlar halinde hesaplanacaktr. Sézlesme
baslangicmdan hesap yapilan giine kadar gegen siirede uptime oram %95 in altinda kalan her cihaz igin
ayrl ayn cezai iglem wygulanacaktr.

8.13.Yiiklenici tiim anzalann giderilmesi ve yedek parca degisimleri igin iggilik {icreti olarak miigteriden
servis sdzlesmesi bedeli haricinde hicbir iicret talep etineyecektir.

8.14.Yiiklenici daha nce bir kamu hastanesiyle en az 1 yil (par¢a dahil) bakim anlagmasi yapmug ve
bitirmis oldugunu belgeleyecektir.

8.15.Yiiklenici periyodik bakimlar1 idarenin onay ile mesai saatleri igerisinde Pazartesi-Cuma 08.00-17.00
giinlerinde yapilacaknr. Klinik Miihendislik Birimin veya Teknik Servis Biriminin onay: olmadan yapilan
takvim degisikliklerinde bakim yapilmamug sayilir. '

8.16.Firma temsilcilerinin bakun ve onarmlan zamamnda yapabilmesi igin, sdzlesme imza tarihinde
faaliyette bulunan tam yetkili bir teknik servisi ve hastanenin ilgili biriminden siirekli aranabilecek yetkili
bir teknisyeninin olmas: zoruniudur. Servis personel listesi ve niteliklerini belirtir evraklan teklifle birlikte
idareye sunacaknr. Bu listede olabilecek degisiklikler idareye 15 giin 6nceden yazili olarak bildirilecektir.
Servis yetkilisinin en az ilgili {iniversitelerden mezun biyomedikal teknikeri olmas1 veya biyomedikal
miibendisi olmasi gerekmektedir. Idare,istedifi takdirde ilgili personelin en az 3 yildir firma biinyesinde
cabisngim belgeleyebilmelidir.

8.17. Istekli Sisternler/Cihazlar ile ilgili bakim onarimim yapabildigine dair TS 12426 veya TS 13703 TSE
belgelerinde gdsterebilmelidir. Ilgili kisimlara bakim yapabildigine dair TSE ve ISO standart belgelerini
sunamayan isteklilerin teklifleri degerlendirme dig1 birakilacaknr.

8.18.01gili birim ve kullamcilar tarafindan tutanakla belirtilmek kaydiyla cihaz lizerinde olusan tiim yedek
parga gerektiren ve gerektirmeyen anzalar firmaya bildirilecektir. Firma bu arnzalara 3 is giinii igerisinde
miidahale edecektir. Firma bu onanmlar i¢in sézlegme tutan haricinde bir bedel talep etmeyecektir. Tiim
yedek parca gerektiren ve gerektirmeyen onarumlari yapmak firmanmn yiikiimliiliigiindedir. Ancak firmanin
ve idarenin raporu ile belirlenen kasith kitii kullamima bagli cihaz amzalan bu durum kapsarminda degildir.
Igili birim personelleri cihazlari, kullamm kilavuzundaki kullamm kogullarina uygun olarak kullanmakla
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yiikiimliidiir. Firma teknisyeninin bakim ve kontrol hatalar sonucunda olugan arizalarin onarimi ve parga
degisikliklerinde herhangi bir iicret 6denmeyecektir.
8.19.1dare firmadan sézlesme siiresi icerisinde herhangi bir zamanda yeterli gormedigi personelin
degistirilmesini veya sayilarimn arturilmasim isteyebilir. Bu durumda firma idareden ek iicret talep
etmeden bu talebin yerine getirmesini saglayacaktir.
8.20.Bakim ve onarmm iglerinin yapilmasi igin, sdzlesme siiresi sonuna kadar firma mutlaka yetkili
konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kisi veya birim goreviendirecektir. Sézlesme kapsamindaki
sistemlerin bakim ve onariminda teknik elemanlar bu sorumlurnun denetiminde galigacaktir. Sorumlu mesai
saatleri icinde ve disinda siirekli gagmlabilecek gekilde hizmet verecektir. Firma miimkiin oldufunca
sorumlu elemam degistirmeyecektir. Ancak zorunlu olan hallerde idareye 15 giin Oncesinde degisikligi
yazili olarak bildirecektir.
8.21.Firma arizanmn giderilmesi i¢in varsa yaziim programlarinda, cihaz &zelliklerine uygun
update(iyilestirme) gerektigi takdirde bunu ticretsiz olarak yapacaktr. Update sonras: bir kullama egitimi
gerektigi takdirde bunu ticretsiz olarak yapacaktr. Ayrlca idarenin istegi dogrultusunda firma tarafindan
belirlenen elemanlar igin {icretsiz egitim saglanacaktr.
8.22.Sozlesme siiresi icerisinde,yanlg iscilik,montajbakimdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya firma
tarafmdan periyodik olarak yapiimas: gereken kontrol, bakim ve onarimlann yapilmamas: ve/veya orijinal
ya da muadil olmayan yanls / kalitesiz / arizali / yetersiz adette / yedek parga ve malzeme kullaumu ve /
veya yanhs / kalitesiz / anzali / yersiz / yetersiz iscilik ve / veya orijinal degerlerin altinda yetersiz
ayarlama tiim fonksiyonlarm yerine getirmeden galigmasi sonucu arizalanan ve gahgnnlmayan, tam
fonksiyonlu ¢alismayan, ya da eksik parcal donammlar ve sistemlere ait parcalar firma tarafindan ticretsiz
olarak degistirilecektir.
8.23.Firma bakim ve onanm hizmetlerini verebilmek icin teknik eleman destegini yedek par¢a temini ve
diger hususlan idarenin isletme zararna yol agmayacak veya bu zararlan asgariye indirecek gekilde
saglayacagimi taabhiit edecektir.
8.24.Idarenin firmadan periyodik bakmmlarin diginda,performansm arttinlmas: igin ek bakim isteyebilir.
Firma bu bakam kargihginda ek bir ticret talep etmeyecektir.
8.25.Firma bir yil i¢in en az 4 adet koruyucu bakim yapacaku.
8.26.Idarenin talep etmesi ve gerektirdigi hallerde, gergeklestirilen servis hizmeti yenilenerek, cihaz Klinik
Miihendislik personelinin refakatinde demonte edilecek, arizali olan parga/kisum personele gosterilecek,
personelin onay: alindiktan sonra cihaza takilacakar.
8.27.Servis hizmeti siiresince cihazlardandan qikan tiim pargalar personele teslim edilerek, kurum
biinyesinde muhafaza edilecektir.

8.28. Yedek parca temini, servis stiresi taahhiitnamelerini yerine getirelememesi durumunda idare onay1 ile
cihaz degisimi saflanacaktir.

9.Idarenin Yiikiimliilikleri

9.1.Idare sistemde herhangi bir arza olmas: halinde durumu mesai saatleri igerisinde derhal firmaya
bildirmekle yiikiimliidir.

9.2.idare bakim ve onanim swrasinda firma teknik elemanlarina szlesme kapsamundaki sistemlere girme
yetkisi verecek ve calisma sahasi saglayacaktir.

9.3.idare gerekli bakim ve servislerin yapilabilmesi igin grevlendirilen firma personeline her gegit bilgiyi
vermekle yiikiimldiir.

9.4.idare sézlesme siiresi icerisinde sistemin firma personeli diginda bir diger firma ve gahsa balkum ve
onarimnl yaptirmayacaktir.

9.5.1dare cihazlar kullanim kilavazunda belirlenmis sartlara uygun kullanmakla yiikiimliidiir.

Ek  :Hizmet Sunulacak Biyomedikal Dayamkh Tagmir Listesi (2 Sayfa)




Hizmet Sunulacak Biyomedikal Dayamkl Tasir Listesi
S.No Cihaz Tanimi Marka Model Seri No/Mahal

1 |Bronkoskap Fujinon EB-530T| 3B084A208MH-2 3. Kat KVC Y.B
2 |Bronkoskop Fujinon EB-530T| 3B084A199|MH-2 3. Kat KVC Y.B
3 |Bronkoskop Clympus LF-TP WO00833MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
4 |Bronkoskop Olympus Type-1T180 2144142\MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
5 |Bronkoskop Olympus Type-1T180 2802092|MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
6 |Bronkoskop Clympus BF - Type P60 2500717 MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
7 |Gastroskop Fujinon EG-450 WR| 4G210A446MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
8 |Gastroskop Fujinon EG-590 WR| 1(G348K398|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
9 |[Kolonoskop Fujinon EC-530 WL| 3C592A227|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
10 |Kolonoskop Fujinon EC-530 WL3| 1C666K118MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
11 |Kolenoskop Fujinon EC-450 WL5| 4C340A004|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
12 |Kolonoskop Pentax EC-380LKP G121880{MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
13  |Kolonoskop Pentax EC-3880LI H116211|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
14 Gastroskop Fujinon EG-590WR| 1G348K408|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
15 |Gastroskop Pentax EG-29901 H140330IMH-6 1. Kat Gast. Cerr.
16 |Gastroskop Pentax EG-29901 H110337|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
17 |Sigmaidoskop Pentax ES-3870K H120220[MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
18 |Kolonoskop Pentax EC-380LKP G121246|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
19 |Kolonoskop Pentax EC-380LKP (5121362|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
20 Gastroskop Pentax EG-290KP (5124142{MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
21 |Bronkoskop Olympus LF-TP 1423956|MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
22 Bronkaskop Olympus BF-TE2 2614222 \MH-2 B2. Kat Bronkoskopi
23  |Kolonoskop Olympus CF-H170L 2400522|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
24 [Kolonoskop Olympus CF-H180AL 2104030IMH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
25 |Kolonoskop Olympus CF-H180AL 2105320MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
26  |Kolonoskop Olympus CF-H180AL 2105318;MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
27 |Kolonoskap Olympus CF-Q150 L. 2615640|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
28 |Kolonoskop Olympus CF-Q160L 2517315MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
28 |Kolonoskop Pentax EC-3890LI A111937|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
30 Kolonoskop Fujinon EC-530FL| 3C498A074|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
31  |Kolonoskop Fujinon EC-530FL; 3C496A075MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
32 |Kolonoskop Fujinon EC-530WL _ 3C592A175[MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
33 |Kolonoskeop Fujinon EC-580WL| 3C606A137MH-C 1 Kat Endoskopi Unt.
34 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL| 3C606A135MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
35 |Kolonoskop Fujinon EC-500WL4, 1C666K092;MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
36 |Kolonoskop Fujinon EC-520WL4| 1C666K100|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
37 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL4| 1C666K110|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
38 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL4| 1C666K255/MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
39 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL4|  1C666K545MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
40 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL4| 1C666K126/MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
41 |Kolonoskop Fujinon EC-590WL4| 1C666K261MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
42  |Gastroskop Fujinon ED-330XT| 1D102K059MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
43 Duedonoskop Fujinon ED-630XT| 1D102K117|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
44  |Gastroskop Fujinon ED-530XT| 1D102K119|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
45 |Gastroskop Fujinon ED-530XT] 1D102K134/MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
46 |Gastroskop Fujinon ED-530XT| 1D102K144IMH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
47 |Gastroskop Fujinon EG-630WR| 4G290B177MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
48 |Gastroskop Pentax EG-290KP 5124564 MH-6 1. Kat Gast. Cerr.
49 Gastroskop Pentax EG-29901 A112755MH-6 1. Kat Gast. Cerm.
50 [Gastroskop (Cift Kanallr) Fujinon EG-450D5 5G244A034|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
51 |Gastroskop i Fujinon EG-530CT! 1G375K225|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
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52 |Gastroskop Fujinon EG-580WR| 1G348K309|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
93 |Gastroskop Fujinon EG-630FP, 3G314A247IMH-C 1 Kat Endoskopi Unt.
54 !Gastroskop Fujinon EG-530WR| 1G348K295MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
55 |Gastroskop Fujinon EG-530WR| 1G361K067|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.

56 |Gastroskop Fujinon EG-530WR! 1G361K117|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
57 |Gastroskop Fujinon EG-530WR|  4G2890B175/MH-6 1. Kat Gast. Cerr.,

58 |Gastroskop Fujinon EG-580WR|  1G348K322/MH-6 1. Kat Gast. Cerr.

59 |Gastroskop Fujinon EG-590WR| 1G348K334|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
60 |Gastroskop Fujinon EG-590WR| 1G348K350[MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
61 |Gastroskop Fujinon EG-590WR| 1G348K401MH-6 1. Kat Gast. Cerr.

62 |Gastroskop Fujinon EG-590WR| 1G348K705/MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
63 |Gastroskop Fujinon EG-590WR!| 2G348K525MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
64_ |Entereskop (Double Balon) Fujinon EN-580T| 1C675K183IMH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
65 |Entereskop (Double Balon) !Fujinon EN-580T| 1C675K302MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
66 Gastroskop Olympus GIF-Q160 2519698 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
67 |Gastroskop Olympus GIF-Q260 2958647|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
68 |Gastroskop Olympus GiF-H180J 2103782 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
69 |Gastroskop Olympus GIF-H180J 2103795|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
70 \Gastroskop Olympus GIF-H180J 2103825|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
71 |Gastroskop Olympus GIF-H180J 2103840/MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
72 |Duedonoskop Olympus JF-260V 2912132 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
73 Duedonoskop Olympus TJF-260V 2700387)MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
74 |Duedonoskop Olympus TJF-260V 2402581 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
75 |Duedonoskop Olympus TJF-260V 2900962 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
76 |Duedonoskop Olympus TJF-260V 2900972 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
77 |Kolonoskop Olympus CF-Q150 L 2615650|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
78 |Kolonoskop Fujinon EC-530 WL3] 1C643K103|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
79 |Gastroskop Fujinon EG-530FP] 3G314A217IMH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
80 |Gastroskop Fujinon EG-590 WR, 1G348K358MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
81 |Gastroskop Fujinon EG-580 WR| 1G348K410|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
82 Gastroskop Fujinon EG-590 WR| 1G348K359MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
83 |Gastroskop Fujinon EG-590 WR| 1G348K363|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
84 |Gastroskop Fujinon EG-580 WR| 1G348K665MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
85 |Gastroskop Fujinon EG-530D| 3G376A079MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
86 Gastroskop Olympus GIF-TYPE FQ260Z 2910321|MH-6 1. Kat Gast. Cerr.

87 |Gastroskop Olympus GIF-TYPE Q160 2000880MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
88 |Gastroskop Olympus GIF-TYPE XP150N 2402386 MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
89 |Duedonoskop (Cocuk) Olympus JFE-240V 2030445MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
90 :Duedonoskop Olympus TJF-160 2500608/ MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
91 Duedonoskop Fujinon ED-830XT| 1D102K346MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
92 |Duedonoskop Olympus TJF-160 2500574MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
893 |Duedonoskop Olympus JF-140R 2400666|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
24 'Duedonoskop Olympus TJF-260V 2213051|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
95 |Duedonoskop Olympus TJF-260V 2500058|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.
96 |Kolonoskop Fujinon EC-530WL| 1E333E001JMH-C B1 Kiinik Muh. Hiz.
97 |Gastroskop (gocuk) Fujinon EG-530N2; 1E332N002|MH-C B1 Klinik Mah. Hiz.
98 |Duedonoskaop Oilympus JF-240 2330832|MH-C 1.Kat Endoskopi Unt.




