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T.C.
. ANKARgVALIDIGE
IL SAGLIK MUDURLUGU
ANKARA SEHIR HASTANESI

KISISEL DOZIMETRE VE DOZ RAPORLAMA HiZMET ALIMI TEKNIK SARTNAMESI]

1. KONU:

T.C. Ankara Valiligi 11 Saglik Miidiirliigli Ankara Sehir Hastanesi radyasyon alanlarinda
caligan personel tarafindan kullanilacak 2022 yihi dozimetre ve dozimetre dlgiimii hizmet alimi
sarthamesidir,

a. Dozimetre isleri hizmet alim sayisi her iki aylik dénem igin TUM VUCUT STANDART
YAKA en az 150 en fazla 650 adet, YUZUK dozimetresi ise en az 10 en fazla 50 adet olacaktir.

b. Ihtiyag duyulan dozimetre sayis1 ve tiirii her iki aylik kullamm periyodunun baginda tespit
edilerek yiikleniciye mail, fax veya yiiklenicinin web sistemi iizerinden bildirilecek olup degisiklik
yok ise yiiklenici bir 6nceki dénemin talep listesine uygun dozimetre génderimi yapacaktir.

¢. Thtiyag sayisi, her dénem igin degisiklik gdstereceginden ticretlendirme de her dénemdeki
verilen hizmet sayisina gore yapilacaktr.

d. Ilgili dozimetre tiplerinden sozlesme donemi icinde sadece bir tiirii veya birkac thril
kurumumuz tarafindan talep edilebilir.

2. DIGER HUSUSLAR:

2.1. Thaleye teklif verecek firmalar Tiirkive Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafindan kigisel
dozimetre hizmetleri verme hususunda yetkilendirilmis olmalidir. Firmalar bu vetki belgelerinin birer
kopyasini ihale sirasmda teslim edecektir,

2.2. Kisisel dozimetre hizmeti i¢in dozimetrelerde yapilan doz degerlendirmeleri IEC-62387-1
Standardina gore gecerliligi dogrulanmig degerlendirme metotlarina gire yapilmalidir.

2.3, Yiiklenici, TS EN ISO/AEC 17025:2012 belgesine ve bu kapsamda TURKAK
akreditasyonuna sahip olmalidir.

2.4. Kigisel dozimetre hizmeti, 2022 yilinda sdzlesme tarihinden itibaren iki aylik periyot halinde
6 donem olarak verilecektir.

2.5. Kigisel dozimetre hizmeti optikliiminesans (OSL) veya termoliiminesans (TLD) olarak
verilecektir. Ancak, kV hassasiyeti ve raporlanabilir doz seviyesi en diisiik olan tercih edilecektir.

2.6. Dozimetre sorumlusu ve kullanicilann doz sonuglarma online olarak ulasabilmelidir. Bu
erisim i¢in her kullanicrya kullanici adi ve sifre verilmelidir,

2.7. Dozimetrelerin enerji duyarlilig: ve dlgiim kapasiteleri niikleer tip, radyoterapi ve radyoloji
(konvansiyonel radyografi, tomografi, mamografi, her tilr skopi vb.) gibi birimlerde bulunan tiim
cihazlarin enerji calisma araliklarima uygun olmalidir.

2.8. Doz raporlarinda doz sonuglari; her bir ¢alisan i¢in vaka dozimetresinde tiim viicut dozu Hp
(10) ve cilt dozu Hp (0,07), el bilegi veya yiizilkk dozimetresinde ise sadece cilt dozu Hp (0,07)
seklinde periyot, ceyrek donem ve yillik olarak ayri ayr1 verilmelidir.

2.9. Her donem bitiminde (eski dénemin son giinii veya yeni dénemin ilk giinii) kurumdan talep
gelmesi  beklenilmeden yiiklenici firma tarafindan ilgili dozimetrelerin yenisi ile degisimi
saglanacaktir. Teslim veya dagitim sirasinda hasarli veya benzeri olumsuz durumu tespit edilen
dozimetreler yenisi ile degistirilecektir.

2.10. Dozimetreler, Ankara Sehir Hastanesi’nin Radyasyon Giivenligi Birimine (aksi durumda
radyasyondan korunma sorumlularna ve/veya lisans sahibine ve/veya idari amirine) belirtilen siireler
igerisinde kargo ile génderilecektir.

2.11. Yiiklenici firma, kullanilmig (eski ddnem) dozimetrelerinin kargoya verilme tarihinden en
gec 2 hafta sonunda ilgili analiz sonuglarm dijital olarak hastane yénetiminden sorumlu bir kisiyve,
radyasyon glivenligi komitesinden bir kisiye, her boliimiin veya klinigin radyasyondan korunma
sorumliusuna gonderecektir. Dozimetreler kargoya verildikten sonra bir sonraki dénem dozimetreleri
ile birlikte her boliimiin veya klinigin sonu¢lan ayn ayri olmak kosuluyla hastane yénetimine yazili
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bildirmelidir. Ayrica hastane ydnetimi, radyasyon giivenligi komitesi, her klinigin radyasyondan
korunma sorumlusu ilgili sonuglara dijital ortamda (internet {izerinden) ulasabilmelidirler. Bu erigim
igin gerekli her tiirlii kullanic1 ady, sifre, parola vb. verilecektir.

2.12. Degerlendirilen doz sonuglan Tiirkive Atom Enerjisi Kurumu’'nun “Ulusal Doz Kayit”
sistemine kaydedilmelidir.

2.13. Doz sonucu aylik 2 mSv’ lik degeri (iki aylik dénemde 4 mSv’ i), yiiziik veya bilek
dozimetre doz sonucu aylik 20 mSv’ lik degeri gecen sonuglar igin 7 giin icerisinde ilgili birime, kisiye
ve TAEK e yitksek doz bildiriminde bulunup kayitlart tutulmahdir. Gerekli goriildigii durumlarda doz
sonuglan1 tekrar degerlendirilerck dogrulanmahdir. Tiim viicot dozu ve Cilt dozu ayri ayr
raporlandirilacaktir.

2.14. Yiiklenici firma acil durum, kaza vb. durumlarda, kendisine haber verildikten en geg bir giin
igerisinde (24 saat) gorevlendirdii personeli tarafindan ilgili dozimetreleri teslim alarak
degerlendirecek ve analiz sonuglarin: idareye, radyasyon giivenligi komitesine, kullamcinm gahstig
bdlim ve/veya klinigin radyasyondan korunma sorumlusuna ve kullaniciya en gec 24 saat sonra
raporlamak sartiyla yazih olarak bildirecektir. Tiim bu islemler (firmaya bildirimden sonra teslim
almmasi, degerlendirilmesi ve sonucun raporlanmasi) en fazla iki giin igerisinden tamamlanacaktir.
Analiz sonucunun, normal ¢ikmasi durumunda en geg bir hafta icerisinde kullanictya yeni dozimetre
temin edilecektir. Tiim bu iglemler ve yeni dozimetre igin highir ek iicret talep edilmeyecektir.

2.15 Kisisel dozimetrelerde her personelin adi, soyadi, dénemi, seri numarasi, personelin bagh
oldugu bolimii ve/veya klinigin adi gibi aywt edici bilgiler bulunmalidir. Ayrica periyodlar
dozimetreler tizerindeki etikette farkli renkler ile belirtilmelidir.

2.16. Odemeler donem sonunda ve o dénem sonu okunan (degerlendirilen) dozimetre adedi kadar
vapilacaktir.

2.17. Kullamm sirasinda zarar géren (kirilma, hasar vb.) veva kaybolan dozimetreler hususunda
viiklenici firma kendisine bildirildikten en geg iki is giinii igerisinde veni dozimetre temin edecektir.
Kullantey tarafindan jade edilmeyen dozimetreler igin yiiklenici firma kay1p her dozimetre icin en fazla
100 TL (KDV dahil) para talep edebilecektir.

2.18. Firmaya kargo ile gonderilen dozimetrelerde, degerlendirilemeyen, yanlis degerlendirilen
veya teslim edilen dozimetrelerin kaybolmasi, zarar gérmesi vb. durumlardan dolay:
degerlendirilemeyen dozimetrelerde sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.

2.19. Y1l icerisinde yeni cklenecek personel igin firma kendisine bildirildigi tarihten itibaren
kargo siiresi dahil en ge¢ bir hafta icerisinde kisiye gerekli kisisel dozimetreyi kargo ile teslim
edecektir.

2.20. Dozimetre sonlandirilmasi igleminde; durumun yazih ve/veya internet iizerinden firmaya
bildirilmesi itibari ile ilgili dozimetre sonlandirtlmis kabul edilecektir. Sonlanma tarihinin icinde
bulundugu dénemden sonraki dénemlere ait dozimetre dlgiimleri i¢in higbir licret ddenmeyecektir.

2.21. Yiiklenici firma, idarenin talep etmesi durumunda dozimetre kullanimi konusunda
dozimetre kullanan tiim personele egitim verecektir. Bu egitimler anlasma siiresince en az iki kez
olacaktir ve belgelendirilecektir.

2.22. Dozimetrelerin kargo ile génderimindeki her tiirlii masraf yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

2.23. Yiiklenici firmanin bu sartnamenin herhangi bir maddesinde belirtilen yiikiimliiliikleri geg
yerine getirmesi veya getirmemesi durumunda yapilan stzlesmede vyer alan cezai hiikiimler
uygulanacaktr.

2.24. 05.07.2012 tarihli ve 28344 sayili resmi gazetede yaymnlanan “Saglik Hizmetlerinde
Iyonlagtirici Radyasyon Kaynaklari ile Caligan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Calisma
Esaslari Hakkinda Yonetmelik™ 3. Boliim, 7. maddenin 1. bendine gére “Bu Y&énetmelige uygun
olarak radyasyon alanlarinda yapilan ¢evresel radyasyon izlemesinin yam sira Radyasyon Giivenligi
Yonetmeligi geregince kigisel dozimetre kullanmasi zorunlu olan personel kisisel cep dozimetresi; bu
personelden radyofarmasétik isaretlemede ve tedavi amagli radyoniiklid uygulamalarinda,
radyoterapide, manuel iridyum 192 uygulamalarinda gorevli olanlar ile girisimsel floroskopik
uygulamalarda ¢alisanlar kisisel cep dozimetresine ek olarak el bilegi veya yiizitkk dozimetresi tasir.”
hitkmii yer almaktadir. Buna jstinaden yiiklenici firma, sartnamenin 2.25. maddesi geregince kliniklere
yiiziik dozimetri hizmetlerini sunabilmelidir.
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2.25. “Saglik Hizmetlerinde Iyonlastirici Radyasyon Kaynaklar ile Calisan Personelin Radyasyon
Doz Limitleri ve Calisma Esaslan Hakkinda Yénetmeligin, Ugtineti Béliim, 7. Madde, 2.bendin, (c)
kismma gére; En yogun radyasyona maruz kalan 1 cm? lik alan referans olmak iizere cilt icin es deger
dozun ayhk 50 mSv’ i gegmesi halinde bu seviyeler, inceleme diizeyi doz seviyeleri olarak
degerlendirilir” hitkmii ve 24.03.2000 tarihli ve 23999 say1li resmi gazetede yaymlanan “Radyasyon
Giivenligi Yonetmeligi™ 2. Kisum, 2. Boliim, 10. maddenin ‘a’ bendine gére ‘Cilt icin en yiiksek
radyasyon dozuna maruz kalan 1 cm® lik alanm esdeger dozu, diger alanlarin aldigi doza
bakilmaksizin ortalama cilt esdeger dozu olarak kabul edilir * hikkmii mevcuttur.

Literatiir aragtirmasinda;

Malgorzataa ve Jerzy’ nin “Wrist dosimeter in nuclear medicine-An alternative for the ring
dosimeter”, Ginjaume M. ve arkadaslarmin “Guidelines to Optimize Extremity Monitoring and to
Reduce Skin Doses in Nuclear Medicine. Results of the ORAMED Project”, M.S. Merce ve
arkadaglarinin “Extremity Exposure in Nuclear Medicine: Preliminary Results Of A European
Study isimli ¢aligmalarinda yiiziik dozimetrenin kullamiminin avantajli oldugu géritlmektedir.

Niikleer Tip alanlarinda ¢aligan sicak oda ve enjeksiyon personelinin efektif kullanacaklar viicut
unsurunun elleri olmasi ve en yiiksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 ¢cm® lik alanm el icinde
kalmasindan dolay1 ¢alisan saglig1 n planda tutularak Yiiziik Dozimetre tarafimizca tercih edilmistir.
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