AKUPUNKTUR SARF MALZEMESI SARTNAMELERI

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TUPLU) (0,25x25mm) 0
LIgnelerin her biri tek tek steril paketinde olmahdir. N

2.Paketlerin tizerinde SKT ve 1gne Olgiileri yazilmig olmalidir,

3.Kutu Gizerinde SKT ve Igne Olgtileri bulunmalidur.

4.Akupunktur igneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.

5.1gneler 0,25X25MM ebatinda olmalidir,

6.Numune ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullamm srasmda
beklenen/istenen islevieri yeterince gerceklestirememesi, beklenmeyen durumlarla kargilagilimasi ya da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle tiriin dsgisimi veya iadesi istendiginde viiklenici bunu zamaninda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidir, y

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TOPLU) (0,13x25mm) | 2_ \

1.1gnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalidsr. L\.N___,)

2.Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olciileri yazilmis olmalidir.

3.Kutu tizerinde SKT ve Igne Olgtileri bulunmalidir,

4. Akupunktur igneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.

5.1gneler 0,20/0,25X13MM ebatinda olmalidir,

6.Numune ilgili doktor/personel tarafmdan degerlendirildikten sonra karar verilecektir, Malzeme kullarm srasmda
beklenen/istenen iglevleri yeterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsiasilmas: va da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle tirtin degisimi veya iadesi istendiginde yiklenici bunu zamanmda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidur. >,

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TUPLU) (0,30x40mm) ’3 !

1.Igneler tek tek steril pakette olmalidur. \_,/
2.Her bir igne steril paketi iginde tiiplii olarak kagit ambalaji olmalidir.

3.Paketlerin fizerinde SKT ve Igne Olgiileri yazilmis olmalidir.

4.1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.

5.1gne ebatt (0,30x40mm) olmalidir,

6.Numune ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullammmi srasmda
beklenen/istenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilagiimas: ya da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle {irtin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu zamammnda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degigime imkan veren beyan bulunmalidur.

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT iCiN CELIK TUPLY) (0,30x50mm) | f/f !

1.Igneler tek tek steril pakette olmalidir,

2.Her bir ifne steril paketi i¢inde tupli olarak kagit ambalaji olmalidur,

3.Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Ol¢iileri yazilmis ofmalidir,

4.1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.

5.1gne ebati (0,30x50mm) olmalidir.

6.Numune ilgili doktor/personel] tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir, Malzeme kullanim sirasinda
beklenen/istenen iglevleri yeterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilasilmas: ya da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle lirtin degigimi veya iadesi istendiginde viiklenici bunu zamanmnda verine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidur. .

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT IGIN CELIK TUPLU) (0,30x60mm) i S

1.Igneler tek tek steril pakette olmalidir., L/)

2.Her bir igne steril paketi i¢inde tiiplii olarak kagit ambalaji olmalidir.

3.Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olgtileri yazilmis olmalidir.

4 1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.

5.1gne ebati (0,30x60mm} olmalidir.

6 Numune ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullammu sirasmda
beklenen/istenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilasilmas: ya da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle firiin degisimi veya iadesi istendiginde ytklenici bunu zamanmda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidir.
AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT iCIN CELIK TUPLU) (0,30x75mm)
1.1gneler tek tek steril paketie olmahdur.

2.Her bir igne steril paketi i¢inde tiiplii olarak kagit ambalaji olmalidir,

3 Paketlerin iizerinde SKT ve Igne Olgiileri yazilmis olmalidir.

4.1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.

5.1gne ebati (0,30x75mm) olmalidir.

6.Numune ilgili doktor/personel tarafindan degetlendirildikten sonra karar verilecektir, Malzeme kullanimi sirasmda
beklenen/istenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilagtlmas1 va da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle tiriin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu zamanmda yerine getirecektir. Tekliflerds
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidir. /
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AKUPUNKTUR IGNESI (KULAK iCIN KALICL-STERIL) | =~ )

L. Kutusunda 100 yizer adet bulunmalidir, \ S

2.Ylizerli kutuda onar adet onarh steril pakette bulunmalidir.

3.Kutu tizerinde ve onarlt steril paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olgiileri yazilmg olmalidir.

4.Numune ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanimi sirasmda
beklenen/istenen iglevleri veterince gergeklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilagilmas: va da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle tiriin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu zamaninda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulunmalidir.

AKUPUNKTUR KULAK TOHUMU @UlR) <\ 2 (/)2 LUAJE TR VI Torum 7 LASTEL

1. Kutu tizerinde SKT ve Olgiileri yazilmig olmalidar.

2. Bilyeler 100 er adet kutularda ve onarli olarak verilmelidir,

3. Bilyeler yapiskaniyla beraber ten rengi goriintimlii olmalidir, " g

4.Numune ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir, Malzeme Kullammi srasinda
beklenen/istenen islevlerl yeterince gerceklestirememesi, beklenmeyen durumlarla karsilasilmas: va da doktor/hasta
sikayeti nedeniyle Grlin degisimi veya iadesi istendifinde yiiklenici bunu zamanmda yerine getirecektir. Tekliflerde
miad ve miad dolmadan degisime imkan veren beyan bulummalider.



LUER LOCK KONNEKTOR KELEBEK SET NO:19
TEKNIK SARTNAMESI

150-03-03-210005751

Saglik Bakanhig Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayith ve onayl: olmahdr.
19 Gauge olmal:dur,

Ttim elemanlan ve hortumu ozona direncli malzemeden, tercihen silikondan mamul
olmalidir.

Ignenin keskin ucu 3 agih olmalidir. Diger ucu enjektor baglantisina uygun olmalidir,

Ceperi inceltilmis ve liimen cap1 kann kolay gecisine uygun olmalidir.




VAKUM SITRATLI OZON KAN SiSESI
TEKNIK SARTNAMESI

150-03-03-210142861

|

Saglik Bakanlif) Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayith ve onayh olmalidur,
2- N6t camdan mamul olmalidir.
3- Sige icinde en az 500 mBar vakum olmalidur.

4

12 ml 3.13 lik Sodyum Sitrat ¢bzeltisi icermelidir,
5- $ise hacmi en az 250 ml olmalidir,

6- Kan Tedavileri igin tiretilmis ve steril olmahdur.
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TRANSFUZYON SETI OZON TEDAVISi iCiN
TEKNIK SARTNAMES]

150-03-03-210143162

1- Saghk Bakanlhgi Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kay1th ve onayli olmalidir.

2- Kan Alma-Verme seti olarak imal edilmis olmalidir.

3- Set iginde biitiinlegik kan filtresi icermelidir, Ayrica hortum iizerinde Roller — Klemp ( Akus
kontrolii saglayan acma kapama yapabilen diizenek ) bulunmalidur. |

4- Vakuma dayanikh olmahdir. Vakum altinda filtre ve hortum biiziilmemelidir.

5- Birucunda “ spike ” olarak adlandinlan, paslanmaz elikten mamul, minik bir bigak icermelidir.

6- Ozon Kan Tedavisi i¢in tiretilmis, steril ve ozona direncli malzemeden olmalidur.
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BAKTERI FILTRESI OZON TEDAVIS} iCiN
TEKNIK SARTNAMESI

150-03-03-210143161

1- Saghik Bakanhg) Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayitli ve onayli olmalidir.

2- Ozon Tedavisi i¢in ozona direncli malzemeden tiretilmis olmahdir,

3

Uzunlugu 20 ile 50 c¢m arasinda olmalidhr,

4- Steril olmahdir.
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Biitiinlesik 22 mikronluk hidrofobik filtre icermelidir.
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Bir ucunda luer - lock erkek uc olmalidur.
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OZON ENJEKTORU 50 CC TEKNIK SARTNAMESI

150-03-03-210142862

Saglik Bakanhig: Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayitl: ve onayh olmalidir.
Lateks icermemelidir.
Ozona direngli olmalidur. Tercihen ig yiizeyi silikonize edilmis olmalidur,

Ucu ¢am ug denilen katater baglantisina uygun olmalhdir,
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KAN SAFLASTIRMA ICIN TUP SITRAT SETi
TEKNIK SARTNAMESI
150-03-03-21013-3780

1. Saglik BakanliZ1 Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayitli ve onayli olmalidir.
2. 3,13 oraninda sudaki Sodyum Sitrat ¢bzeltisi igermelidir

3. 10 ml lik steril cam ampul halinde olmalidur.
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