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ANKARA SEHIR HSTANESI

KONDOM (PREZERVATIF)

Transvajinal USG probunda kullamilmak tizere kolay yirtilmayan Tek tek ambalajlanmus sekilde, disposable
olacaktir.

Kondomlarin ylizeyi diiz ve piiriizsiiz olacaktir.

Kondomlar dogal kauguk latexten tiretilmig olmali, gériniisleri saydam olmali, renklendirici madde
icermemeli, renk degisikligi olmayacak nitelikte non-toksik ve antialerjik olmalidir.

Spermisid icermemelidir

Kondomlann yiizeyi sivi kayganlastirict ile kaph olacaktir.

Kondomlarin uzunlugu 170 mm’den az olmayacaktir

Kondomlarin kalinlig1 en az 0.05 £0.01 mm olmalidir
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URODINAMI MESANE OLCUM KATETERI VEZIKAL (HAVALI SISTEM) 7F
TEKNIK SARTNAMESI
1. Kateter vezikal ve iiretral basing 6lgtimii igin liretilmis ve steril pakette oimalidir.
2. 7Fr kalmllgmda 3 liimenli olmali; 2 adet basing olgum ve 1 adet mesane dolum
kanall bulunmalldlr
3. Kateter hasta ve transducer yiiksekliinden etkilenmeyen hava ile 6lgiim
prensibine‘ gore tasarlanmis oimali, kateterin 360 derece basm_g dlgmesini saglayan
basing dlgiim balonlar olmalidir. _
4. - Kateter kapal sisteme sahip olmali transducer enfeksiyonu ihtimali olmamahdir.
5. Kateter basing akim galigmasi sirasinda hastanin pozisyon degistirmesi ile
olugan ylikseklik farkindan etkilenmeden dogru 6Igiim'yapabilmelidir.
6. Kateter luer lock baglantilar, baglanacag transdecer rengi ife eslesecek sekilde
ayni renkte i.irétilmis ve hatali baglanti ihtimalini azaltacak gekilde olmalidir.
7. Ornek numune (izerinden degerlendirme yapilacaktir.
8. . Teslim tarihi itibariyle 2 yil son kullanma miadh olmalidir.
9. Son kullanma tarihine 3 ay kala iiriin yeni tarihli iiriin ile dedisimi saglanmalidir.

10.  Uriin raf teslimi depoya teslim edilmelidir.




=
Ty

URODINAMI REKTAL BASING OLCUM KATETERI TEKNIK SARTNAMESI

1. Kateter rektal basing &lgiimii igin iiretilmis ve steril pakette olmalidir.

2. Kateter tek kanal basing dlglimii icin tasarlannus 7Fr kalinlikta olmali ve
yerlegtirmeyi kolaylagtirmak igin kateter igine guide-wire yerlestirilmis olmalidir.

3. Kateter hasta ve fransducer yiiksekliginden etkilenmeyen hava ile 8lgiim
prensibine gére tasarlanmis olmal kateterin 360 derece basing 6lgmesini saglayan
basing dlgiim balonu olmahdir. '

4, Kateter kapali sisteme sahip olmali transducer enfeksiyonu ihtimali olmamaldir.
5. Kateter basing akim ¢aligmasi sirasinda hastanin pozisyon degistirmesi ile
olugan yiikseklik farkindan etkilenmeden dogru dl¢lim yapabilmelidir.

6. Kateter luer lock baglantilari, baglanacag: transducer rengi ile eglesecek sekilde
ayni renkte Uretilmis ve hatali baglant: ihtimalini azaltacak sekilde tasarlanmis

olmalidir.

7. Ornek numune lizerinden djegerlendirme yapilacaktir.

8. Teslim tarihi itibariyle 2 yil son kullanma miadl olmahdir. .

9. Son kullanma tarihine 3 ay kala irlin yeni tarihli iirGin ile degisimi saglanmalidir.

10.  Uriin raf teslimi depoya teslim edilmelidir.




ALETLI PERITON DiYALIZ BOSALTIM TORBASI
SARTNAMESi

1-Aletli periton diyaliz tedavisinde gece boyunca hastanin karmndan bosalan atik siviy1 toplamak

igin 15 It kapasiteli olmalidir.
2-Aletli periton diyaliz tedavisinde kullanilan set ile baglant yapilabilecek 6zellikte olmahdir.
3-Steril tek paketlenmis ambalaj seklinde olmalidar,

4-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf omirlerinin en az tigte ikisi kalmg
olmalidir.

5-Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay énceden haber vermek kayd: ile miktari ne

olursa olsun firma tarafindan uzun miadhlarla degistirilecektir.

6-Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapistirma etiket vb. yollarla iiriin yeniden

ambalajlanmis olmamalidar.

7-Orijinal etiket tizerinde imalatc1 firmanin ticari adi, markasy, {irliniin numaras, varsa hangi
malzemeden imal edildigi, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip oldugn kalite veya giivenlik
isaretleri, lot numaras, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dig ambalaj {izerinde (tek ambalaj ise

bunun {izerinde) olmalichr.

8-Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek sayilabilecek dayanakl ve saglam ambalajlar

icinde teslim edilecektir.

9-Uriiniin kullamlmas igin varsa gerekli arag, gerec, donamm ve sisterler en gec ilk parti teslimat

ile birlikte kullanict birimine kurulmalidir, iiriin teslim edildiginde kullamima hazir olmalidir.

10-Alum yapilan tiriinlerde seri hata cikmasi halinde o seriye ait {iriinlerin tamam: yeni iiriinle
degistirilmelidir.

11-T.C. Saghk Bakanhg: Uriin Takip Sistemine kayith ve sistemde aktif olmalidir. Firma tedarikgi
firma degilse tiriinii tedarikci firmasinin bayisi olduguna dair tiriin takip sistemi kaydimn oldugunu
kamtlamak ve Saglhk Bakanlig tarafindan kayit isleminin tamamlandiim gésterir belge

sunulmahdir.
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PEDIATRIK ALETLI PERITON DiYALiZ SETI

1.Homechoice ve HomeChoice Pro isimii Aletli Periton Diyalizi cihazlan ile uyumlu ve periton
diyaliz tedavisi goren hastalarda, soliisyon torbalarinin cihaza baglanmasim saglayacak ézellikte
olmalidir.

2.Torba baglantilaninin yapilacag setler renklerle kodlanmis olmalidir,
3.Steril tek tek paketlenmis ambalaj seklinde olmalidir,
4.Hasta hattinda ila¢ uygulamalan icin port clmalidur.

5.Pediatrik hastalarda diigiik bogaltim alarm énlemek igin set icindeki sirkiile eden hacmi azaltacak
sekilde tasarlanmus olmalidir.

6.Pediyatrik hastalarda enfeksiyonu engellemek icin transfer set ve hasta hatt birebir srtitsmelidir.

7.Teslim edilen malzemenin,depoya teslim edildigi tarihte raf miirlerinin en az ticte ikisi kalrmsg
olmalidir.

8.Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir(1) énceden haber vermek kayd ile miktar ne olursa
olsun firma tarafindan uzun miathlarla degistirilecektir.

9.Tibb1 malzeme orijinal ambalajinda olmali,yapistirma etiket vb. yollarla {iriin yeniden
ambalajlanmis olmamalidir.

10.0Orjinal etiket {izerinde imalatc: firmanin ticari adi, markasi, iiriiniin numarasi, hangi malzemeden
imal edildigi, sterilizasyon metodu, sahip oldugu kalite veya giivenlik isaretleri ,lot numaras, son
kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dis ambalaj iizerinde (tek ambalaj ise bunun iizerinde) olmaldr.

11.Uriinler kolayca depolanabilecek , taginabilecek ,sayilabilecek dayanikli ve saglam ambalajlar
icinde teslim edilecektir.

12.Uriiniin kullanilmas: icin gerekli arag ,gerec ,donamim ve sistemler en gec ilk parti teslimat ile
birliktr kullanic1 birimine kurulmalidir, iiriin teslim edildiginde kullanima hazir olmalidar.

13.Alim1 yapilan iirtinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait iiriinlerin tamamm yeni tiriinle
degistirilmelidir.

14.T.C Saghk Bakanhg Uriin Takip Sistemine kayith ve sistemde aktif olamlidir.Firma tedarikci
firma degilse {iriinii tedarikci firmasinm bayisi olduguna dair iiriin takip sistemi kaydimin oldugunu
kamtlamak ve Saghk Bakanhg) tarafindan kayit isleminin tamamlandiin gésteriri belge
sunulmahdir.
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PERITON DIiYALIZ KATETERI 57 CM
TEKNIK SARTNAMESI

1-Periton diyaliz kateteri periton diyaliz uygulamas! i¢in diyazn edilmis biyouyumlu tibb
silikondan imal edilmis olmalichr.

2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitlestirmek icin katater tizerinde
biyouyumlu poliesterden yapilmig bir ya da iki adet cuff bulunmalidir.

3-Kateter iizerinde x-ray cihazinda gériilmesini saglayacak radyoopak serit olmalidir.

4-Kateter dig ¢ap1 bilinen boyutlar en uygun sivi giris ve ¢ikisim saglamali, ayrica kateterin viicut
igerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun sekilde saglayacak 6lciilerde olmaldir.

5>-Kateteterin viicut icerisindeki kism delikli ve kendi iizerine dairevi kivrilms olmalidir.
6-Periton diyaliz kateterinin kiviimhi-kismu iistiinde ¢ok sayida giris ve cikis delikleri bulunmalidir.

7-Periton diyaliz kateteri gerektiginde uzatilabilme ve/veya tamir edilebilme tzelligine sahip
olmahdur.

8-Teslim edilen malzemenin, depbya teslim edildigi tarihte raf dmiirlerinin en az iicte ikisi kalmis
olmalichr.

9--Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay énceden haber vermek kayd ile miktari ne
olursa olsun firma tarafindan uzun miadlilarla degistirilecektir.

10-Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapistrma etiket vb. yollarla iirlin yeniden
ambalajlanmis olmamalidir.

11-Orijinal etiket lizerinde imalatg1 firmamn ticari adi, markas:, iiriiniin numarasi, varsa hangi
malzemeden imal edildigi, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip oldugu kalite veya giivenlik
igaretleri, lot numarasi, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dig ambalaj iizerinde (tek ambalaj ise
bunun tizerinde) clmalidir.

12-Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek sayilabilecek dayanakli ve saglam ambalajlar
icinde teslim edilecektir.

13-Uriintin kullamlmas: icin varsa gerekli arag, gereg, donanim ve sistemler en gec ilk parti teslimat
ile birlikte kullanici birimine kurulmalidur, iiriin teslim edildiginde kullanima hazir olmalidir.

14-Alim yapilan tirtinlerde seri hata ¢ikmas: halinde o seriye ait iiriinlerin tamam yeni iiriinle
degistirilmelidir.

15-T.C. Saglk Bakanlig1 Uriin Takip Sistemine kayith ve sistemde aktif olmalidir. Firma tedarikci
firma degilse iiriinii tedarikgi firmasinin bayisi olduguna dair {irtin takip sistemi kaydinin oldugunu

kanitlamak ve Saghk Bakanlig: tarafindan kayit igleminin tamamlandigim gésterir belge
sunulmahdrr.
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PERITON DIYALiZ KATATERI SWAN NECK 42 CM
TEKNIK SARTNAMESI

1-Periton diyaliz katateri periton diyaliz uygulamasi igin diyazn edilmis biyouyumlu tibbi
silikondan imal edilmis olmalidur.

2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitlestirmek icin katater {izerinde
biyouyumlu poliesterden yapilmis bir ya da iki adet cuff bulunmalidir ve katater tenchoff swan neck
{(kugu boynu ) seklinde olmalidir.

3-Kateter lizerinde x-ray cihazinda goriilmesini saglayacak radyoopak serit olmalicir.,

4-Kateter dis cap1 bilinen boyutlar en uygun sivi giris ve ¢ikisim saglamali, ayrica kateterin viicut
icerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun sekilde saglayacak 6lciilerde olmalidir.

5-Kateteterin viicut icerisindeki kism delikli ve kendi iizerine dairevi kivrilmis olmalidir.
6-Periton diyaliz kateterinin kivrimli-kismu tistiinde ¢ok sayida giris ve ¢ikis delikleri bulunmalidir.

7-Periton diyaliz kateteri gerektiginde uzatilabilme ve/veya tamir edilebilme 6zelligine sahip
olmahdur. ‘

8-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf émiirlerinin en az iicte ikisi kalmis
olmalidir.

5--Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay 6nceden haber vermek kayd: ile miktarn ne
olursa olsun firma tarafindan uzun miathlarla degistirilecektir.

10-Tibbi malzeme orijinal ambalajinda olmali, yapistirma etiket vb. yollarla iriin yeniden
ambalajlanmis olmamalidir.

11-Orijinal etiket lizerinde imalat¢i firmanin ticari adi, rmarkasi, {irlinlin numarasi, varsa hangi
malzemeden imal edildigi, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip oldugu kalite veya giivenlik
isaretleri, lot numarasi, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dis ambalaj iizerinde (tek ambalaj ise
bumun iizerinde) olmahdir.

12-Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek sayilabilecek dayanakli ve saflam ambalajlar
icinde teslim edilecektir.

13-Uriiniin kullanilmasi igin varsa gerekli arag, gereg, donamm ve sistemler en geg ilk parti teslimat
ile birlikte kullanici birimine kurulmalidr, {iriin teslim edildiginde kullanima hazir olmalidir.

14-Alim yapilan liriinlerde seri hata ¢ikmasi halinde o seriye ait tirlinlerin tamam yeni Uriinle
degistirilmelidir.
15-T.C. Saglik Bakanh: Uriin Takip Sistemine kayith ve sistemde aktif olmalidir. Firma tedarikgi

firma degilse {iriinii tedarik¢i firmasimn bayisi olduguna dair {iriin takip sistemi kaydinin oldugunu
kamtlamak ve Saghk Bakanlg . tarafindan kayit igleminin tamamlandifim gdsterir belge

sunulmalidir.




MINI KAPAK (POVIDON IYOT ICEREN KORUYUCU KAPAK)

1-Degisim igleminden sonra, ultratransfer seti acikta kalan ucunu kapanmak amaciyla kullanilir.
2-Tek kullanimlik olmalid.
3-Her degisim icin ayr1 olmahdir.

4-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildigi tarihte raf émiirlerinin en az tigte ikisi kalms
olmahdir.

5-Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay énceden haber vermek kayd ile miktan ne
olursa olsun firma tarafindan uzun miathlarla degistirilecektir.

6-T1bbi malzeme orijinal ambalajinda olmaly, yapistirma etiket vb. yollarla iiriin yeniden
ambalajlanmig olmamalidir.

7-Orijinal etiket iizerinde imalatg1 firmanm ticari adi, markas, iirliniin numarasi, varsa hangi
malzemeden imal edildii, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip oldugu kalite veya giivenlik
isaretleri, lot numarasi, son kullanma tarihi gibi bilgiler i¢ ve dis ambalaj tizerinde (tek ambalaj ise
bunun tizerinde)} olmalidir.

8-Uriinler kolayca depolanabilecek, taginabilecek sayilabilecek dayanakh ve saglam ambalajlar
iginde teslim edilecektir.

9-Urtiniin kullamlmas: icin varsa gerekli arag, gereg, donanim ve sistemler en geg ilk parti teslimat
ile birlikte kullamci birimine kurulmalidir, tiriin teslim edildiginde kullanima hazir olmalidir.

10-Alirm yapilan iiriinlerde seri hata ¢tkmas: halinde o seriye ait firiinlerin tamam yeni {iriinle
degistirilmelidir.

11-T.C. Saglik Bakanhg Uriin Takip Sistemine kayith ve sistemde aktif olmalidir. Firma tedarikgi
firma degilse iiriinii tedarikgi firmasinn bayisi olduguna dair tirtin takip sistemi kaydinin oldugunu
kanitlamak ve Saglik Bakanhg tarafindan kayit igleminin tamamlandigini gdsterir belge
sunulmalichr.
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