PLATELETTEN ZENGIN PLASMA (PRP) SETI TEKNIK OZELLIKLERI

1.Set igerisinde hastadan kan almmas: ve tekrar enjeksiyon yapilmasini saglayacak 5 ml ve 20
ml’lik enjektorler, prp kiti, kan alma ignesi ve turnike bulunmalidir.,

2.Higbir ekstra malzemeye gerek duyulmaksizin set ile alinan 6rnek tiriin elde edilerek enjekte
edilmesine yonelik tek kullammlik ve steril ambalajlarda olmalidar.

3.Kanmn enjektor icerisinde pihtilasmasini engelleyecek antikoagiilan setin igerisinde
bulunmalidar.

4 Platelet seperasyonu igin 6zel kit setin icerisinde bulunmalidir,
5.Uygulama ve bekleme stireleri oda 1sisinda gergeklestirilmelidir.

6.Setlerle birlikte sisteme ait 6zel santrifilj cihazi kullanim icin {initeye birakilmal: ve
viklenici degismedigi siirece tinitede kalmal, tiretim ve mevzuat direktifleri dogrultusunda
kalibrasyonlar: yiiklenici tarafindan tinitedeki hizmet aksatilmadan yaptinlmali ve
belgelenmeli, cihazin iglevselliginde sikint1 gériilmesi halinde 24 saat icinde degistirilmelidir.

7.Tup icerisinde plateletten zengin plazmay: (PRP) ve plateletten fakir plazmayi (PPP)
ayristiran mekanizma bulunmaly, tiipten tahliyeleri farkli kanallardan gerceklesmelidir.

8.Sistemin %90 platelet geri kazammi sagladigi yaynlarla kanitlanmalidir,
9.Sistem 20ml’lik kit i¢inde 18 ml kandan en az 2 ml platelet kazanim gerceklestirmelidir.

10.PRP i¢inde iyilesme mekanizmasini hizlandirmasi igin beyaz kan hiicreleri de uygulanacak
plazma da bulunmalidir,

11.Setler ve kit en az {i¢ y1l oda 1sisinda raf dmriine sahip olmahidir,

12.Tum trtnlerin UBB kayitlan bulunmahdir.

13.Tiim sistemin CE belgesine sahip olmas1 gerckmektedir

14 Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir.
Malzeme kullanumi swrasinda  arizali olmasi ya da beklenen iglevleri vyeterince
gerceklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle {iriin degisimi va da iadesi istendiginde
yiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son kullanma tarihine 3 ay
kalan tirtinlerin Gicretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda trtin degisimi veya
iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa siirede yerine getirecek olup bu madde hiikmii,
satin alinan malzeme stoklarmuzdan sifirlamincaya kadar surdurulur ve iade/degisimin her
yonlil tasima masrafl yiiklenici tarafindan karsilamr.




OZON TEDAViSi SARF MALZEMES] TEKNIK SARTNAMESI
VAKUM SITRATLI OZON KAN SISESI 250 ML TEKNIK SARTNAMESI
1-Saghk Bakanlig: Tibbi Cihaz Kurumu UBRB sisteminde kayitli ve onayl olmalidur.
2-Notr camdan mamul olmahidir.
3-Sise icinde en az 500 mBar vakum olmahdir.
4-12 m1 3.13 lik Sodyum Sitrat ¢ozeltisi icermelidir.
5-Sige hacmi en az 250 ml olmalidu.
6-Kan Tedavileri igin iiretilmis ve steril olmahdir.
7-Her sise icin 1(bir) adet olmak iizere gigeye uyumlu ve tek kullanimlik plastik sise askis bulunmahdir.
8- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kultanim swrasmda
arizali olmast ya da beklenen islevieri yeterince gerceklegtirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle firtin degisimi ya
da iadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafimdan son kullanma tarihine 3 ay
kalan trimlerin ficretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsammnda Urtin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici
bunu en kisa sirede yerine getirecek olup bu madde hitkmi, satin alman malzeme stoklarmizdan sifirfanmeaya kadar
stirdiiriilir ve iade/degigimin her yonlii tagima masrafl yiiklenici tarafindan kargilanur.
TRANSFUZYON SETI OZON TEDAVISI ICIN TEKNIK SARTNAMEST
1-Saglk Bakanlig Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayitli ve onayli olmalidir.
7-Kan Alma-Verme seti olarak imal edilmis olmahidr.
3-Set iginde bittiinlesik kan filtresi igermelidir. Ayrica hortum {izerinde Roller — Klemp ( Akis kontrolii saglayan agma
kapama yapabilen diizenek ) bulunmahdir.
4-Vakuma dayanikl olmalhdir. Vakum altinda filtre ve hortum biziilmemelidir.
5-Bir ucunda “ spike ” olarak adlandirilan, paslanmaz celikten mamul, minik bir bigak igermelidir.
6-Ozon Kan Tedavisi igin iiretilmis, steril ve ozona direncli malzemeden olmahdur.
7- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanumi sirasinda
arizali olmasi ya da beklenen islevleri yeterince gerceklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle {iriin degisimi ya
da iadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son kullanma tarihine 3 ay
kalan firfinlerin iicretsiz degisimi saglanacaktir, Bu madde kapsaminda iiriin degisimi veya iadesi istendiginde ytklenici
bunu en kisa siirede yerine getirecek olup bu madde hikmil, satin alinan malzeme stoklarmmizdan sifirlanincaya kadar
stirdiiriiliir ve iade/degisimin her yonlii tagrma masrafi yiiklenici tarafindan kargilanir.
BAKTERI FILTRESI OZON TEDAVISI ICIN TERKNIK SARTNAMESI
1-Saglik Bakanhigi Tibbi Cihaz Kurumu UBRB sisteminde kayith ve onayl olmahdir.
2-Ozon Tedavisi icin ozona direngli malzemeden. iiretilmis olmahdir.
3-Uzunlugu 20 ile 50 cm arasinda olmahdir.
4-Steril olmahdir.
5-Biitiinlesik 22 mikronluk hidrofobik filtre igermelidir.
6-Bir ucunda luer - lock erkek uc olmalidir.
7- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullammu sirasmda
anzali olmast ya da beklenen islevleri yeterince gercekiestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle tiriin degisimi ya
da iadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yilklenici tarafmdan son kullanma tarihine 3 ay
kalan riinlerin ficretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda iirlin degisimi veya iadesi istendiginde yuklenici
bunu en kisa siirede verine getirecek olup bu madde hitkmd, satn ahinan malzeme stoklarimizdan sifirflanmeaya kadar
stirdiirtiliir ve iade/degisimin her yonlil tagima masrafi yiklenici tarafindan karsilanir.
LUER LOCK KONNEKTOR KELEBEK SET NO:19 TEKNIK SARTNAMESI
1-Saglik Bakanlig: Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayith ve onayli olmalidsr.
2-19 Gauge olmalidir.
3_Tiim elemanlan ve hortumu ozona direngli malzemeden, tercihen silikondan mamul olmalidir.
4-Ignenin keskin ucu 3 agili olmalidur. Diger ucu enjekior baglanusina uygun olmahidir.
5-Ceperi inceltilmis ve liimen ¢ap1 kamn kolay gegisine uygun olmalidr.
0OZON ENJEKTORU 50 ML TEKNIK SARTNAMESI
1-Saglik Bakanligi Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayith ve onayl olmahdur.
2-Lateks igermemelidir.
3-Ozona direngli olmalidir. Tercihen i¢ ylzeyi silikonize edilmis olmalidir.
4-Ucu gam ug denilen katater baglantisma uygun olmalidir.
KAN SAFLASTIRMA ICIN TUP SITRAT SETI (SODYUM SITRAT AMPUL) TEKNIK SARTNAMESI 1-Saghk
Bakanhg Tibbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kavith ve onayl olmalidir.
2- Sodyum Sitrat ¢ozeltisi 3,13 oraninda suda Sodyum Sitrat ¢&zeltisi igermelidir.
3-10 m] lik steril cam ampul halinde olmalidir.
4- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullamimm swrasinda
arizah olmasi ya da beklenen iglevleri yeterince gergeklestirememesi, doktor/hasta gikayeti nedeniyle tirtin degisimi ya
da iadesi istendiginde yiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yitklenici tarafmdan son kullanma tarihine 3 ay
Kalan tirfinlerin iicretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda firtin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici
bunu en kisa siirede yerine getirecek olup bu madde hikmi, satin alinan malzeme stoklarimmzdan sifirlanincaya kadar

siirdtirtiliir ve iade/degisimin her yonlii tagmma masrafl yiiklenici tarafindan kargilanir. o
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AKUPUNKTUR IGNESI TEKNIK SARTNAMESI

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TUPLU) (0,13x25mm)

L.Ignelerin her biri tek tek steril paketinde olmalidir.

2. Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olgiileri vazilmis olmalidir.

3.Kutu tizerinde SKT ve [gne Olciileri bulunmalidir.

4.Akupunktur igneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.

5.Jgne sigtisti 0,13x0,25mm slgiisiinde olmahdur.

6-Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan deZerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanimi
srrasinda anzah olmas ya da beklenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle
lirlin degisimi ya da iadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son
kullanma tarihine 3 ay kalan triinlerin ficretsiz degigimi saglanacaktr. Bu madde kapsammda iirfin degisimi
veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa stirede yerine getirecek olup bu madde hitkmi, satin alman
malzeme stoklarmizdan sifirlanincaya kadar siirdiiriiliir ve lade/degisimin her yonlii tasima masrafi yitklenici
tarafindan karsilanir.

AKUPUNKTUR IGNES] (VOCUT ICIN CELIK TUPLU) (0,25x25mm)

1.Ignelerin her biri tek tek steril paketinde olmalidir.

2.Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olgtileri vazilmis olmalidur.

3.Kutu tizerinde SKT ve Igne Olgiileri bulunmalidir,

4. Akupunktur igneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.

5.18ne slgtisii 0,25%25mm olmalidrr,

6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafndan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullammi
sirasmda arizali olmas: ya da beklenen islevieri yeterince gerceklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle
triin deisimi ya da jadesi istendiginde viiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son
kullanma tarihine 3 ay kalan iirtinlerin ficretsiz degisimi saglanacakur. Bu madde kapsaminda tiriin degisimi
veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa siirede yerine getirecek olup bu madde hitkmi, satin alman
malzeme stoklanmizdan stfirlanmcaya kadar sirdiruliir ve iade/deBisimin her y6nlii tasima masrafi yiklenici
tarafindan karsilarr,

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TUPLI) (0,30x40mm)

11gneler tek tek steril pakette olmalidir.

2.Her bir igne steril paketi iginde tiiplii olarak kagit ambalaji olmalidir,

3.Paketlerin tizerinde SKT ve Igne Olgiileri yazilmis olmahdir.

4.1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir,

5.1gne dlgiisii (0,30x40mm) olmalidur.

6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanim:
sirasinda arizah olmasi ya da beklenen islevleri veterince gergeklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle
Girtin deBisimi ya da iadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir, Yiklenici tarafindan son
kullanma tarihine 3 ay kalan iiriinlerin ticretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda firiin degigimi
veya ladesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa sirede yerine getirecek olup bu madde hiikmii, satin alman
malzeme stoklarmmizdan sifirlanincaya kadar sirdiriilic ve lade/degisimin her yonlii tastma masrafi yiiklenici
tarafindan karsilanr,

AKUPUNKTUR IGNESI (VUCUT ICIN CELIK TUPLU) (0,30x60mm)

1.1gneler tek tek steril pakette olmaltdir.

2.Her bir igne steril paketi iginde tiiplit olarak kagit ambalaji olmalhidir,

3.Paketlerin iizerinde SKT ve igne Olgiileri yaziimis olmaladr,

4.I1gneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.

5.1gne oltistt (0,30x60mm) olmahdr.

6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikien sonra karar verilecektir. Maizeme kullanuni
swrasinda arizali olmasi ya da beklenen islevleri veterince gergeklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle
Uriln deZisimi ya da jadesi istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son
kullanma tarihine 3 ay kalan iiriinlerin ficretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsanunda iiriin degisimi
veya iadesi istendifinde yiiklenici bunu en kisa siirede yerine getirecek olup bu madde hilkmii, satm alman
malzeme stoklarmmuzdan sifirlamncaya kadar sitrdiiriiliic ve iade/degisimin her yonlii tagima masrafi yiklenici
tarafindan karsilanir.
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. KUPATEDAVIST (HACAMAT) KUPASI TEKNIK ARTNAMEST
5 CM HACAMAT KUPASI >

1-Kupa, kantaron yag1 ve pad yerli iiretim olmalidir.
2-Kupa,"kupa uygulamalarma uygun, distan-disa Scm ebatinda, tek kullanmlik olmaly, tizerinde marka ve numaras: bulunmahdir,
3-Ana gbvde sert plastik malzemeden yapilmis olmalidir. Diismelerde kimilma-catlama olmayan bir saglamlikta olmalidir.

oimali ve cilt iizerinde kaydirldiginda cilde zarar ve afri vermemelidir.

5-Kupanmn tepesinde igindeki havayi ¢ekerek vakum uygulanabilecek sekilde renkli bir stibap bulunmahdur. Siipab verlegim yeri
yliziikli olmal, stibap iizerinde gerektifinde vakumu bogaltabilecek veya azaltabilecek sekilde mekanizma bulunmali, islem
sirasmda stibap yiizikk bélimiinden bir zorlama olmadan ayrilmamali ve kan sizdirmamalidir.,

6-Kupa, vakum oran: ayarlanarak; iki gekim, ii¢ ¢ekim gibi standart uygulama imkam olmalidwr. Kupay: viicuttan ayirmadan,
vakum artrma imkan olmali ve kiigik (iki parmak) ve biiyiik (4 parmak) vakum el pompalarma uyumlu olmalidur.

7-Her 200 (ikiytiz) kupa ile beraber 1 (bir) adet biiyiik ebatli (4 parmak) vakum el pompasi verilmelidir.

8-Her 1000 (bin) kupa igin 1 litre (1000ml tek ambalajinda veya 200 ml tizeri daha bitylik ambalajlara bélitnmiis te olabilir)
kantaron yag: verilmelidir. Kantaron yag1 tizerinde tiretim yeri ve son kullanim tarihi yazili olan kapal ambalaji i¢inde olmalidir.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber iglem bolgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir} adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullapum srrasinda arizal
olmasi ya da beklenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle tiriin degigimi va da iadesi
istendiginde yitklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiiklenici tarafindan son kullanma tarihine 3 ay kalan triinlerin
ticretsiz deZisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda {iriin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa stirede
yerine getirecek olup bu madde hitkm, satm alman malzeme stoklarimizdan sifirlanincaya kadar siirdiiriitiir ve iade/degisimin her
yonlii tasima masrafi yiiklenici tarafindan karsilanir.

6 CM HACAMAT KUPASI

1-Kupa, kantaron yag ve pad yerli tretim olmalidir.

2-Kupa, kupa uygulamalarna uygun, distan-disa 6cm ebatinda, tek kullanimlk olmaly, lizerinde marka ve numaras: bulunmalidir.
3-Ana gévde sert plastik malzemeden yapilmis olmalhdir. Diismelerde kinlma-gatlama olmayan bir saglamlikta olmalidir.

4- Kupanm cilde temas eden agiz kismi cilde uyum saglayacak sekilde cidarda biraz daha kalm, diiz ve plirtizsiiz sekilde yapilmig
olmali ve cilt fizerinde kaydirildiginda cilde zarar ve agn vermemelidir.

5-Kupanm tepesinde igindeki havay cekerek vakum uygulanabilecek sekilde renkli bir sitbap bulunmalidir. Stipab yerlesim yeri
yliziklii olmali, sttbap fizerinde gerektiginde vakumu bosaltabilecek veya azaltabilecek sekilde mekanizma butunmals, islem
strasinda stibap yiizik boliimiinden bir zorlama olmadan ayrilmamal ve kan sizdirmamalidir,

6-Kupa, vakum oran: ayarlanarak; iki ¢ekim, ti¢ cekim gibi standart uygulama imkami olmalidir. Kupay: viicuttan ayirmadan,
vakum artirma imkant olmal ve kiigitk (iki parmak) ve bilyiik (4 parmak) vakum el pompalarma wyumlu olmahdir,

7-Her 200 (ikiyiiz) kupa ile beraber 1 (bir) adet biiyiik ebatly (4 parmak) vakum el pompas: verilmelidir.

8-Her 1000 (bin) kupa icin 1 litre (1000ml tek ambalajmda veya 200 ml tizeri daha bilyiikk ambalajlara bélinmiig te olabilir)
kantaron yag1 verilmelidir, Kantaron yagt tizerinde tiretim yeri ve son kullanm tarihj yazilt olan kapali ambalaji iginde olmahdur.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber islem bélgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir) adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneler ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanimi swrasinda arizali
olmasi ya da beklenen islevleri yeterince gerceklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle trlin degisimi va da iadesi
istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yiklenici tarafindan son kullanma tarihine 3 ay kalan tirtinlerin
Geretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsamunda tiriin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa stirede
yerine getirecek olup bu madde hiikmii, satin alinan malzeme stoklarimizdan sifirlanincaya kadar siirdirtilir ve iade/degisimin her
yOnld tagima masrafi vitklenici tarafindan kargilanir,

7 CM HACAMAT KUPASI

1-Kupa, kantaron yag ve pad yerli tiretim olmalidir.,

2-Kupa, kupa uygulamalarina uygun, distan-disa 7cm ebatinda, tek kullanmiik olmaly, tizerinde marka ve numaras: bulunmalidir.
3-Ana givde sert plastik malzemeden yapilmis olmalidir. Dijsmelerde kirilma-gatlama olmayan bir saglamlikta olmaldir.

4- Kupanin cilde temas eden ag1z kismi cilde uyum saglayacak sekilde cidarda biraz daha kalm, diiz ve plrtizsiiz sekilde yaplmis
olmat ve cilt tizerinde kaydmrildigimda cilde zarar ve agr vermemelidir.

>-Kupanm tepesinde igindeki havay: cekerek vakum uygulanabilecek sekilde renkli bir stibap bulunmalidir. Stipab verlesim yeri
yizikli olmali, siibap tizerinde gerektiginde vakumu bogaltabilecek veya azaltabilecek sekilde mekanizma bulunmali, islem
sirasinda sitbap ylizitk bglitmiinden bir zorlama olmadan ayrilmamal ve kan sizdirmamalidar.

6-Kupa, vakum orami ayarlanarak; iki gekim, Ui¢ gekim gibi standart uygulama imkan olmalidir, Kupayr viicuttan ayirrmadan,
vakum artirma imkan1 olmali ve kiigiik (iki parmak) ve biiyitk (4 parmak) vakum el pompalarma uyumlu olmalidrr,

7-Her 200 (ikiyiiz) kupa ile beraber 1 (bir) adet bityiik ebatli (4 parmak)} vakum e] pompas1 verilmelidir.

8-Her 1000 (bin) kupa i¢in 1 litre (1000m] tek ambalajmda veya 200 ml iizeri daha bliylik ambalajlara bslinmiis te olabilir)
kantaron yag: verilmelidir. Kantaron yag1 tizerinde firetim veri ve son kullanim tarihi yazil olan kapali ambalajt i¢inde olmahdr.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber islem bolgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir) adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneier ilgili doktor/personel tarafindan degerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanmm sirasinda arizalh
olmasi ya da beklenen islevleri yeterince gergeklestirememesi, doktor/hasta sikayeti nedeniyle tiriin degisimi ya da iadesi
istendiginde yiiklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yilklenici tarafindan son kullanma tarihine 3 ay kalan {iriinlerin
ficretsiz degisimi saglanacaktir. Bu madde kapsaminda {iriin degisimi veya iadesi istendiginde yiiklenici bunu en kisa stirede
yerine getirecek olup bu madde hitkmil, satin alinan malzeme stoklarimizdan sifirlanincaya kadar sirdiiriiliir ve iade/degisimin her
yonli tasuna masrafi yitklenici tarafindan kargitanir,
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